








NUSPOJAVE
Nema nikakvih poznatih štetnih reakcija. 
ZAHTJEVI OPSKRBE CO2 DISS
Napomena: Regulator CO2 RaplixaReg™ isporučuje se s crijevom 
sukladnim ISO 5359 (sivim) i s priključkom (ženskim priključkom 
s ručnim zatezanjem) crijeva za CO2 DISS. To odgovara (muškom) 
priključku za CO2 DISS u operacijskoj dvorani.
Operacijske dvorane mogu imati različite dovodne priključke za 
napajanje stlačenim CO2. Korisnik će možda trebati imati na 
raspolaganju odgovarajući adapter za spajanje sklopa crijeva za  
CO2 regulatora CO2 na dovodni priključak operacijske dvorane.
Ulazni tlak plina od 7 bara (100 psi) omogućuje optimalan rad 
regulatora CO2 RaplixaReg™. Maksimalni ulazni tlak plina ne smije 
prekoračiti 9 bara (130 psi). 
UPUTE ZA RAD
Napomena: Pričekajte da se regulator CO2 prilagodi sobnoj 
temperaturi, ako je potrebno.

	 Uvjeti: Sobna temperatura od +13 °C do +35 °C, relativna 
vlažnost zraka od 0 % do 60 %.

	 Potrebno je poduzeti sljedeće korake:
1 	 Spojte crijevo za CO2 DISS iz regulatora CO2 

RaplixaReg™ na opskrbu CO2 operacijske dvorane  
(CO2 DISS). (Nije prikazano.)

2 	 Postavite tlak plina na regulatoru CO2.
	 2A  Otključajte (    ) gumb za podešavanje tlaka tako da ga 

podignete od površine kućišta regulatora.
	 2B  Gumb treba okrenuti do optimalne postavke tlaka od 

1,5 bara (22 psi).
	 2C  Zaključajte (     )  gumb tako da ga pritisnete prema 

površini kućišta regulatora dok se ne zaključa uz škljocaj.
3 	 Spojte uređaj ProFibrix na regulator.
4 	 Pokrenite protok CO2 prema uređaju ProFibrix tako da 

okrenete prekidač regulatora CO2 u položaj „uključeno” (I).
5 	 Okrenite prekidač regulatora CO2 u položaj „isključeno” 

(O) za prekid protoka plina. (Nije prikazano.)
	 Ako je tlak regulatora CO2 RaplixaReg™ postavljen na razini 

višoj od 1,7 bara (25 psi), može aktivirati sigurnosni odušni ventil. 
Sigurnosni odušni ventil automatski se resetira kada tlak privremeno 
padne ispod 0,5 bara (7 psi).
ODRŽAVANJE
Preporučuje se godišnje obavljanje provjera radi održavanja. Dok 
je regulator CO2 uključen (I), prilagodite tlak prikazan na mjeraču 
između 0 psi/0 bara i 22 psi/1,5 bara. Ako se pokazivač na mjeraču 
ne spušta do 0 psi/0 bara ili se pomiče nepravilno, nemojte više 
koristiti taj regulator CO2 i obratite se dobavljaču za daljnje upute.
ČIŠĆENJE
Kućište regulatora CO2 i crijevo za opskrbu plinom možete očistiti 
tako da ih prebrišete sapunom i vodom. Materijali korišteni u izgradnji 
kućišta regulatora CO2 i crijeva za opskrbu plinom otporni su na 
kratkotrajno izlaganje sredstvima za dezinfekciju koja se koriste u 
operacijskoj dvorani.
ČUVANJE
Uvjeti čuvanja:

	 • �Sobna temperatura od +13 °C do +35 °C, relativna vlažnost 
zraka od 0 % do 95%.

	 • �Zaštitite od oštećenja, otpadaka, prašine, mraza i izravne 
sunčeve svjetlosti.

ZBRINJAVANJE
Regulator CO2 RaplixaReg™ ne sadrži električne sastavne dijelove 
niti opasan materijal. Prije zbrinjavanja, očistite regulator CO2 kako 
biste uklonili svaki izvor kontaminacije koji bi mogao predstavljati 
biološku opasnost.

	 • �Nemojte zbrinjavati regulator CO2 kao nerazvrstani komunalni 
otpad.

	 • �Bacite regulator CO2 kao iskorišteni medicinski otpad.

	 • �Iskoristite dostupne sustave prikupljanja i povrata starih 
uređaja.

JAMSTVO
Proizvodi neće imati nedostataka u materijalu i izradi u trajanju od 
dvije (2) godine od datuma otpreme. U slučaju da proizvod ima 
nedostataka i tvrtka Micromedics primi obavijest o nedostatku u 
roku od dvije (2) godine od datuma otpreme, proizvođač će, prema 
vlastitoj procjeni, popraviti ili zamijeniti proizvod s nedostatkom ili 
nadoknaditi kupcu plaćenu kupovnu cijenu. Jamstvo nije primjenjivo 
na štete ili nedostatke koje NIJE prouzročio proizvođač.

Regulátor CO2 RaplixaReg™	 CZ
 Před použitím si přečtěte následující informace:

ÚČEL POUŽITÍ
Regulátor CO2 RaplixaReg™ je určen k použití se zařízením 
RaplixaSpray při aplikaci biomateriálů na ošetřované místo pomocí 
stlačeného plynného CO2.
KONTRAINDIKACE
Intravaskulární použití a postupy, při nichž se zavádí vzduch do 
ohraničených tělesných dutin, jsou s regulátorem CO2 RaplixaReg™  
PF-FC-009 kontraindikovány.
VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Připojujte pouze ke stlačenému plynnému CO2. Nepoužívejte se 
stlačeným vzduchem, kyslíkem, dusíkem či jinými hořlavými plyny.
Přívodní tlak nesmí překročit 9 barů (130 psi).
Jakákoli aplikace stlačeného plynu může být spojována 
s potenciálním nebezpečím plynové embolie, prasknutí tkáně nebo 
zachycení plynu s kompresí, což může být životu nebezpečné. 
Při použití jiných rozstřikovacích komerčních zařízení k aplikaci 
fibrinových těsnicích materiálů za vyššího tlaku, než je doporučováno 
a v těsné blízkosti povrchu tkáně, již došlo ke vzduchové embolii. Je 
nutné postupovat opatrně a tato rizika snížit kontrolou maximálního 
tlaku (1,7 barů – 25 psi) a minimální vzdálenosti (5 cm). Používejte 
tlak doporučovaný v návodu k použití systému RaplixaSpray. 
Nedotýkejte se hrotem krvácejícího místa a látku nerozstřikujte do 
oběhového systému. Při použití rozstřikovacích zařízení pracujících 
se stlačeným plynem sledujte změny krevního tlaku, pulzu, saturace 
kyslíkem a obsah výdechového CO2.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nejsou známy žádné nežádoucí účinky. 
POŽADAVKY NA PŘÍVOD CO2 DISS
Poznámka: Regulátor CO2 RaplixaReg™ se dodává standardně 
vybavený hadicí kompatibilní s normou ISO 5359 (šedá) a hadicí 
s konektorem DISS (zásuvka k utažení rukou) na CO2. Tu je třeba 
připojit ke konektoru DISS (zástrčka) na CO2 na operačním sále.
Operační sály mohou mít různé konektory přívodů přetlakového 
CO2. K připojení hadice CO2 soupravy regulátoru CO2 ke konektoru 
přívodu na operačním sále může být nutné použít vhodný adaptér.
Vstupní tlak plynu na úrovni 7 barů (100 psi) zajistí optimální výkon 
regulátoru CO2 RaplixaReg™. Maximální přívodní tlak plynu nesmí 
překročit 9 barů (130 psi). 
PROVOZNÍ POKYNY
Poznámka: V případě potřeby ponechte regulátor CO2 zahřát na 
pokojovou teplotu.

	 Podmínky: Okolní teplota +13 °C až +35 °C, relativní vlhkost  
0 % až 60 %.

	 Je nutné provést následující kroky:
1 	 Připojte hadici DISS CO2 regulátoru CO2 RaplixaReg™ 

ke zdroji CO2 na operačním sále (DISS CO2). (Není 
znázorněno.)

2 	 Nastavte tlak plynu na regulátoru CO2.
	 2A  Odjistěte (    ) knoflík k úpravě tlaku zvednutím od 

povrchu skříně regulátoru.

	 2B  Knoflík otočte do úrovně optimálního tlaku 1,5 barů  
(22 psi).

	 2C  Zajistěte (     )  knoflík k úpravě tlaku zatlačením k 
povrchu skříně regulátoru. Měl by na své místo zapadnout.

3 	 Připojte zařízení ProFibrix k regulátoru.
4 	 Spusťte tok CO2 do zařízení ProFibrix otočením přepínače 

regulátoru CO2 do zapnuté polohy „ON“ (I).
5 	 Otočením přepínače regulátoru CO2 do vypnuté polohy 

„OFF“ (O) zastavíte tok plynu. (Není znázorněno.)
	 Pokud nastavíte tlak regulátoru CO2 RaplixaReg™ na úroveň 

vyšší než 1,7 barů (25 psi), může se aktivovat pojistný přetlakový 
ventil. Pojistný přetlakový ventil se automaticky resetuje, když tlak 
dočasně klesne na úroveň nižší než 0,5 barů (7 psi). 
ÚDRŽBA
Údržbovou kontrolu doporučujeme provádět každý rok. Zapněte 
regulátor CO2 (I) a upravte tlak dle ukazatele na úroveň 0 barů  
(0 psi) a poté na 1,5 barů (22 psi). Pokud ukazatel neklesne 
k hodnotě 0 barů (0 psi) nebo bude kolísat, vyřaďte regulátor CO2 
z provozu a požádejte svého dodavatele o další pokyny.
ČIŠTĚNÍ
Skříň regulátoru CO2 a hadici k přívodu plynu lze vyčistit otřením 
mýdlem a vodou. Na materiály použité při výrobě skříně regulátoru 
CO2 a hadice k přívodu plynu nemá krátká expozice dezinfekčním 
přípravkům používaným na operačním sále vliv.
SKLADOVÁNÍ
Skladovací podmínky:

	 • �Okolní teplota +13 °C až +35 °C, stálá relativní vlhkost  
0 % až 95 %.

	 • �Chraňte před poškozením, nečistotami, prachem, mrazem 
a přímým slunečním světlem.

LIKVIDACE
Regulátor CO2 RaplixaReg™ neobsahuje žádné elektrické součásti 
ani nebezpečné materiály. Před likvidací regulátor CO2 vyčistěte, a 
odstraňte tak veškeré potenciální biologické nebezpečné materiály.

	 • �Nelikvidujte regulátor CO2 jako netříděný komunální odpad.
	 • Regulátor CO2 odevzdejte jako použitý zdravotnický odpad.
	 • Používejte vám dostupné systémy sběru a vracení odpadu.

ZÁRUKA
Výrobky budou bez vad materiálu a zpracování po dobu dvou (2) let 
od data dodání. Pokud je výrobek vadný a společnost Micromedics 
bude na tuto skutečnost upozorněna do dvou (2) let od data dodání, 
výrobce zajistí dle svého uvážení opravu nebo výměnu vadného 
výrobku nebo dobropis kupujícímu na zaplacenou kupní cenu. Záruka 
se nevztahuje na škody nebo vady NEZPŮSOBENÉ výrobcem.

RaplixaReg™ CO2 rõhu regulaator	 ET
 Enne kasutamist lugege järgmist teavet.

KASUTUSOTSTARVE
CO2 rõhu regulaator RaplixaReg™ on ette nähtud kasutamiseks 
seadmega RaplixaSpray bioloogiliste materjalide pealekandmiseks 
ravitavale kohale, kasutades CO2-surugaasi või inertgaasi.
VASTUNÄIDUSTUSED
CO2 rõhu regulaator RaplixaReg™ PF-FC-009 on vastunäidustatud 
intravaskulaarseks kasutamiseks ja protseduurideks, mille puhul 
puhutakse õhku kinnisesse kehaõõnde.
HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD
Ühendada ainult CO2-surugaasiga. Mitte kasutada suruõhu, 
hapniku, lämmastiku ega muude kergestisüttivate gaasidega.
Toiterõhk ei tohi ületada 130 psi (9 baari).
Rõhu all gaasi edastamisega kaasneb alati võimalik gaasemboolia 
tekkimise, koerebendi või gaasi kompressiooniga kinnijäämise 
risk, mis võib olla eluohtlik. Teiste turustatavate pihustusseadmete 

kasutamisel fibriinkoeliimide manustamiseks soovitatust kõrgemal 
rõhul ja koe pinna lähedal on esinenud õhk- või gaasemboolia 
juhtumeid. Nende riskide vältimiseks tuleb olla ettevaatlik, järgides 
maksimaalset rõhku (1,7 baari – 25 psi) ja minimaalset kaugust 
(5 cm – 2 tolli). Kasutage kindlasti RaplixaSpray kasutusjuhendis 
soovitatud rõhku. Ärge puudutage otsaga veritsevat piirkonda 
ning ärge pihustage vereringesse. Surve all pihustusseadmete 
kasutamisel tuleb jälgida vererõhu, pulsi, hapnikuga küllastatuse ja 
lõppekspiratoorse CO2 muutusi.
KÕRVALTOIMED
Teadaolevad kõrvaltoimed puuduvad. 
DISS-SÜSTEEMI CO2-GA VARUSTAMISE NÕUDED
Märkus. CO2 rõhu regulaatori RaplixaReg™ standardvarustusse 
kuulub ISO 5359-ühilduv voolik (hall) ja DISS-süsteemi 
(sisekeermega, käega pingutatav) CO2 vooliku liitmik. See sobitub 
DISS-süsteemi (väliskeermega) CO2 liitmikuga operatsiooniruumis.
Operatsiooniruumides võib olla erinevaid CO2-surugaasi 
toiteliitmikke. Võimalik, et kasutaja peab kasutama adapterit 
CO2 rõhu regulaatori CO2 voolikukomplekti ühendamiseks 
operatsiooniruumi toiteliitmikuga.
CO2 rõhu regulaatori RaplixaReg™ tööomadused on optimaalsed 
gaasi sisendrõhuga 7 baari (100 psi). Gaasi maksimaalne lubatud 
toiterõhk on 9 baari (130 psi).
KASUTUSJUHISED
Märkus. Vajaduse korral laske CO2 rõhu regulaatoril kohaneda 
toatemperatuuriga.

	 Tingimused: ruumi õhutemperatuur +13°C kuni +35°C, suhteline 
niiskus 0% kuni 60%.

	 Vajalikud on järgmised toimingud.
1 	 Ühendage CO2 rõhu regulaatori RaplixaReg™  

DISS-süsteemi CO2 voolik operatsiooniruumi CO2 toitega 
(DISS-süsteemi CO2). (Ei ole näidatud.)

2 	 Seadke CO2 rõhu regulaatorile õige gaasirõhk.
	 2A  Avage (    ) rõhu reguleerimise nupu lukustus, tõstes 

selle regulaatori karbi pinnalt eemale.
	 2B  Nupp tuleb pöörata optimaalsele rõhule 1,5 baari  

(22 psi).
	 2C  Nupu lukustamiseks (     )  vajutage seda regulaatorikarbi 

pinna suunas, kuni see plõksuga lukustub.
3 	 Kinnitage seade ProFibrix regulaatori külge.
4 	 Käivitage CO2 vool seadmesse ProFibrix, keerates CO2 

rõhu regulaatori lüliti asendisse “SEES” (I).
5 	 Gaasivoolu lõpetamiseks keerake CO2 rõhu regulaatori 

lüliti asendisse “VÄLJAS” (O). (Ei ole näidatud.)
	 CO2 rõhu regulaatoril RaplixaReg™ rõhu 1,7 baari (25 psi) 

ületamisel võib käivituda ohutuse kontrollventiil. Ohutuse kontrollventiil 
lähtestub automaatselt, kui rõhk langeb ajutiselt alla 0,5 baari (7 psi). 
HOOLDUS
Hoolduskontrollimisi on soovitatav teha kord aastas. Lülitage CO2 
rõhu regulaator sisse (I), reguleerige mõõdikul rõhk vahemikku 0 psi / 
0 baari kuni 22 psi / 1,5 baari. Kui mõõdiku näit ei vähene tasemeni  
0 psi / 0 baari või liigub korrapäratult, kõrvaldage CO2 rõhu regulaator 
kasutuselt ja pöörduge lisajuhiste saamiseks tootja poole.
PUHASTAMINE
CO2 rõhu regulaatori karpi ja toitevoolikut võib puhastada seebi 
ja veega. CO2 rõhu regulaatori karp ja gaasivarustusvoolik 
on valmistatud materjalist, mida lühiajaline kokkupuude 
operatsiooniruumis kasutatavate desinfektsioonivahenditega 
ei kahjusta.
SÄILITAMINE
Säilitustingimused:

	 • �ruumi õhutemperatuur +13°C kuni +35°C, suhteline niiskus 
püsivalt 0% kuni 95%.

	 • �Kaitsta kahjustuste, lahtise prügi, tolmu, külmumise ja otsese 
päikesevalguse eest.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE
CO2 rõhu regulaatoril RaplixaReg™ ei ole elektrilisi komponente 

ning selle valmistamisel ei ole kasutatud ohtlikke materjale. Enne 
kasutuselt kõrvaldamist puhastage CO2 rõhu regulaator võimalike 
bioloogiliselt ohtlike saasteainete eemaldamiseks.

	 • �Ärge visake CO2 rõhu regulaatorit sorteerimata olmejäätmete 
hulka.

	 • �Sorteerige CO2 rõhu regulaator kasutatud meditsiiniliste 
jäätmete hulka.

	 • �Kasutage selleks ette nähtud jäätmete kogumise ja vastuvõtu 
süsteeme.

GARANTII
Tooted on kahe (2) aasta jooksul alates tarnimisest materjali- ja 
tootmisdefektideta. Kui tootel on defekt ja defektist teatatakse 
Micromedicsile kahe (2) aasta jooksul alates tarnekuupäevast, 
remondib või vahetab tootja defektse toote oma äranägemisel või 
tagastab ostjale ostusumma. Garantii ei kata kahjustusi ega defekte, 
mis EI ole tootja põhjustatud.

Ρυθμιστής CO2 RaplixaReg™	 EL
 Πριν τη χρήση, διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο ρυθμιστής CO2 RaplixaReg™ προορίζεται για χρήση με τη 
συσκευή RaplixaSpray κατά την εφαρμογή βιολογικών υλικών σε 
ένα σημείο θεραπείας με χρήση πεπιεσμένου αερίου CO2.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ο ρυθμιστής CO2 RaplixaReg™ PF-FC-009 αντενδείκνυται για 
ενδοαγγειακή χρήση και για διαδικασίες που περιλαμβάνουν 
εμφύσηση σε περιορισμένη σωματική κοιλότητα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Συνδέετε μόνο σε πεπιεσμένο αέριο CO2. Μη χρησιμοποιείτε με 
πεπιεσμένο αέρα, οξυγόνο, άζωτο ή άλλα εύφλεκτα αέρια.
Η πίεση παροχής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 130 psi (9 bar).
Κάθε χορήγηση αερίου υπό πίεση μπορεί να συνδέεται με 
ενδεχόμενο κίνδυνο εμβολής αερίου, διάτρησης ιστού ή παγίδευσης 
αερίου υπό πίεση, που ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για τη 
ζωή. Έχουν προκύψει περιστατικά εμβολής αέρα ή αερίου, τα οποία 
σχετίζονταν με τη χρήση άλλων διατιθέμενων στην αγορά συσκευών 
ψεκασμού που χρησιμοποιούνταν για τη χορήγηση στεγανωτικών 
ινώδους σε τιμές πίεσης μεγαλύτερες της συνιστώμενης και πολύ 
κοντά στην επιφάνεια του ιστού. Πρέπει να προσέχετε ώστε να 
αποκλειστούν αυτοί οι κίνδυνοι, ελέγχοντας τη μέγιστη πίεση  
(1,7 bar - 25 psi) και την ελάχιστη απόσταση (5 cm - 2 ίντσες). 
Βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε την πίεση που συνιστάται 
στις οδηγίες χρήσης του RaplixaSpray. Μην αγγίζετε το άκρο στο 
αιμορραγούν σημείο και μην ψεκάζετε σε οδούς κυκλοφορίας του 
αίματος. Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές ψεκασμού υπό πίεση, 
πρέπει να παρακολουθούνται οι αλλαγές στην πίεση του αίματος, ο 
σφυγμός, οι τιμές κορεσμού οξυγόνου και το τελικό εκπνεόμενο CO2.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες. 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ CO2 DISS
Σημείωση: Ο ρυθμιστής CO2 RaplixaReg™ παρέχεται με τυπικό 
εξοπλισμό ο οποίος περιλαμβάνει έναν εύκαμπτο σωλήνα συμβατό 
με το ISO 5359 (γκρίζο) και έναν σύνδεσμο εύκαμπτου σωλήνα  
CO2 DISS (θηλυκό που σφίγγει με το χέρι). Αυτός προσαρμόζεται 
σε έναν σύνδεσμο CO2 DISS (αρσενικό) στο χειρουργείο.
Στα χειρουργεία μπορεί να υπάρχουν διάφοροι σύνδεσμοι 
παροχής πεπιεσμένου CO2. Ίσως χρειαστεί ο χρήστης να παρέχει 
έναν κατάλληλο προσαρμογέα για να συνδέσει το συγκρότημα 
εύκαμπτου σωλήνα CO2 του ρυθμιστή CO2 στον σύνδεσμο του 
χειρουργείου.
Πίεση εισαγωγής με τιμή 7 bar (100 psi) παρέχει βέλτιστη απόδοση 
για τον ρυθμιστή CO2 RaplixaReg™. Η μέγιστη πίεση παροχής 
αερίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9 bar (130 psi).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Σημείωση: Αν χρειάζεται, περιμένετε έως ότου ο ρυθμιστής CO2 να 
προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του δωματίου.

COPY



	 Συνθήκες: Περιβάλλον σε εσωτερικό χώρο +13°C έως +35°C, 
0% έως 60% RH.

	 Πρέπει επίσης να προβείτε στις εξής ενέργειες:
1 	 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα CO2 DISS από τον 

ρυθμιστή CO2 RaplixaReg™ στην παροχή CO2 του 
χειρουργείου (CO2 DISS). (Δεν απεικονίζεται.)

2 	 Ρυθμίστε την πίεση αερίου στον ρυθμιστή CO2.
	 2A  Απασφαλίστε (    ) το κουμπί ρύθμισης της πίεσης, 

ανασηκώνοντάς το από την επιφάνεια του κουτιού του 
ρυθμιστή.

	 2B  Το κουμπί πρέπει να περιστραφεί στη βέλτιστη 
ρύθμιση πίεσης των 1,5 bar (22 psi).

	 2C  Ασφαλίστε (     )  το κουμπί πιέζοντάς το προς την 
επιφάνεια του κουτιού του ρυθμιστή, μέχρι να ασφαλίσει 
με ένα αισθητό κούμπωμα.

3 	 Συνδέστε τη συσκευή ProFibrix στον ρυθμιστή.
4 	 Αρχίστε την παροχή CO2 στη συσκευή ProFibrix, 

στρέφοντας τον διακόπτη του ρυθμιστή CO2 στη θέση 
“ON” (I).

5 	 Για να σταματήσετε την παροχή αερίου, στρέψτε τον 
διακόπτη του ρυθμιστή CO2 στη θέση “OFF” (O). (Δεν 
απεικονίζεται.)

	 Αν η πίεση ενός ρυθμιστή CO2 RaplixaReg™ ρυθμιστεί 
σε τιμή μεγαλύτερη των 1,7 bar (25 psi), μπορεί αν προκληθεί 
ενεργοποίηση της ανακουφιστικής βαλβίδας ασφαλείας. Η 
ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας επανέρχεται αυτόματα όταν η 
πίεση μειωθεί προσωρινά σε τιμή μικρότερη από 0,5 bar (7 psi).
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Συνιστάται να εκτελείται έλεγχος συντήρησης σε ετήσια βάση. Με 
τον διακόπτη του ρυθμιστή CO2 στη θέση (I), ρυθμίστε την πίεση 
που εμφανίζεται στο μανόμετρο σε μια τιμή μεταξύ 0 psi/0 bar και  
22 psi/1,5 bar. Αν το μανόμετρο δεν μετρά τιμές μέχρι τα 0 psi/0 
bar ή οι μετρήσεις του κυμαίνονται αδικαιολόγητα, διακόψτε τη 
χρήση του ρυθμιστή CO2 και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για 
περαιτέρω οδηγίες.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Το κουτί του ρυθμιστή CO2 και ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής 
αερίου μπορούν να καθαριστούν με ένα πανί και σαπούνι και νερό. 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του κουτιού και 
της παροχής αερίου του ρυθμιστή CO2 δεν επηρεάζονται από τη 
σύντομη έκθεσή τους σε απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται 
στο χειρουργείο.
ΦΥΛΑΞΗ
Συνθήκες φύλαξης:

	 • �Περιβάλλον σε εσωτερικό χώρο +13°C έως +35°C, 0% έως 
95% RH συνεχώς.

	 • �Προστατέψτε τη συσκευή από βλάβες,  σκουπίδια, σκόνη, 
παγετό και απευθείας ηλιακό φως.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Ο ρυθμιστής CO2 RaplixaReg™ δεν διαθέτει ηλεκτρικά εξαρτήματα 
ή επικίνδυνα υλικά στην κατασκευή του. Καθαρίστε τον ρυθμιστή 
CO2 για να αφαιρέσετε τυχόν ενδεχόμενη μόλυνση βιολογικού 
κινδύνου πριν την απόρριψή του.

	 • �Μην απορρίπτετε τον ρυθμιστή CO2 ως μη ταξινομημένα 
αστικά απορρίμματα.

	 • �Φροντίστε για την αποκομιδή του ρυθμιστή CO2 ως 
μεταχειρισμένου ιατρικού εξοπλισμού.

	 • �Χρησιμοποιήστε τα συστήματα αποκομιδής και επιστροφής 
που έχετε στη διάθεσή σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Τα προϊόντα θα είναι ελεύθερα ελαττωμάτων σε υλικά και εργασία 
για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποστολής. 
Σε περίπτωση που ένα προϊόν είναι ελαττωματικό και υποβληθεί 
ενημέρωση ελαττώματος στη Micromedics εντός δύο (2) ετών από 
την ημερομηνία αποστολής, ο Κατασκευαστής θα επισκευάσει ή 
θα αντικαταστήσει, κατ’ επιλογήν του, το ελαττωματικό προϊόν ή θα 
πιστώσει τον Αγοραστή με το τίμημα αγοράς που έχει καταβληθεί. 

Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες ή ελαττώματα που ΔΕΝ έχουν 
προκληθεί από τον κατασκευαστή.

RaplixaReg™ CO2-szabályzó	 HU
 Használat előtt olvassa el a következő tudnivalókat!

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A RaplixaReg™ CO2-szabályzó a RaplixaSpray eszközzel együtt 
alkalmazva arra szolgál, hogy CO2 segítségével bioanyagokat 
juttassanak a kezelési helyre.
ELLENJAVALLATOK
A RaplixaReg™ PF-FC-009 CO2-szabályzó használata ellenjavallt 
az intravaszkuláris és a zárt testüregek feltöltésével járó 
eljárások során.
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Kizárólag sűrített CO2-gáz vezetékéhez csatlakoztatható. Ne 
használja sűrített levegővel, oxigénnel, nitrogénnel vagy más 
gyúlékony gázzal.
A gáznyomás nem lépheti túl a 130 psi (9 bar) nyomást.
A sűrített gáz bárminemű alkalmazásával együtt jár a gázembólia 
kialakulásának, a szövetek szakadásának vagy a sűrített gáz 
bentragadásának kockázata, amely veszélyeztetheti a beteg 
életét. Lég-, illetve gázembólia fellépéséről számoltak be olyan 
esetekben, amikor a javasolt nyomásnál magasabb nyomáson és 
a szövet felszínének közvetlen közelében alkalmaztak fibrinalapú 
szövetragasztót más gyártótól származó porlasztókészülékekkel 
együtt. A fenti kockázatok kizárása érdekében körültekintően kell 
eljárni, és ügyelni kell a maximális nyomás (1,7 bar – 25 psi), 
valamint a minimális távolság (5 cm) betartására. Ügyeljen rá, 
hogy a RaplixaSpray használati utasításában javasolt nyomást 
alkalmazza. Ne érintse az készülék hegyét a vérzés helyéhez, 
és ne végezzen befúvást az erekbe. A túlnyomással működő 
porlasztókészülékek használata estén monitorozni kell vérnyomást, 
a pulzust, az oxigénszaturációt és a kilégzésvégi CO2-koncentrációt.
NEMKÍVÁNATOS MELLÉKHATÁSOK
Nincs ismert nemkívánatos mellékhatás. 
AZ ÁTMÉRŐINDEXEN ALAPULÓ BIZTONSÁGI RENDSZERT 
(DISS) ALKALMAZÓ CO2-VEZETÉKRE VONATKOZÓ 
KÖVETELMÉNYEK
Megjegyzés: A RaplixaReg™ CO2-szabályzót gyárilag felszerelt, 
ISO 5359 szabványnak megfelelő tömlővel (szürke) és DISS 
(kézzel meghúzott aljzat) CO2-tömlőillesztéssel szállítjuk. Ez fog 
a műtőszobában lévő CO2-vezeték DISS (csatlakozó) illesztéséhez 
csatlakozni.
A műtőszobák sűrített CO2-ot biztosító vezetékeinek illesztései 
eltérők lehetnek. Előfordulhat, hogy a kezelőnek kell biztosítania 
a megfelelő adaptert ahhoz, hogy a CO2-szabályzó CO2-
tömlőszerelvényét a műtőszobában lévő vezeték illesztéshez tudja 
csatlakoztatni.
A RaplixaReg™ CO2-szabályzó teljesítménye 7 bar (100 psi) értékű 
bemeneti gáznyomás mellett optimális. A gázellátás nyomása nem 
lépheti túl a 9 bar (130 psi) nyomást.
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Megjegyzés: Ha szükséges, várjon, amíg a CO2-szabályzó 
hőmérséklete eléri a szobahőmérsékletet.

	 Működési feltételek: Szobán belüli környezeti hőmérséklet  
13–35 °C, 0–60%-os relatív páratartalom.

	 Végezze el a következő lépéseket:
1 	 Csatlakoztassa a RaplixaReg™ CO2-szabályzó DISS 

CO2-tömlőjét a műtőszoba CO2-vezetékéhez (DISS CO2). 
(Nincs ábrázolva.)

2 	 Állítsa be a gáznyomást a CO2-szabályzón.
	 2A  Oldja ki (    ) a nyomásszabályzó nyomógombot úgy, 

hogy a szabályzódoboz felületére merőleges irányban 
meghúzza.

	 2B  Forgassa a nyomógombot az optimális, 1,5 bar (22 psi) 
értékű nyomás beállításához.

	 2C  Rögzítse (     )  nyomógombot úgy, hogy a szabályzódoboz 
felülete felé nyomja, amíg egy kattanással rögzül.

3 	 Csatlakoztassa a ProFibrix készüléket a szabályzóhoz.
4 	 Indítsa el a CO2 áramlását a ProFibrix készülék felé úgy, 

hogy a CO2-szabályzón a „BE” (I) pozícióba fordítja a 
kapcsolót.

5 	 A gáz áramlásának leállításához fordítsa a CO2-szabályzó 
kapcsolóját „KI” ( O ) pozícióba. (Nincs ábrázolva.)

	 Ha a RaplixaReg™ CO2-szabályzó nyomásbeállítása 
meghaladja az 1,7 bar (25 psi) nyomást, előfordulhat, hogy kinyílik a 
nyomáscsökkentő szelep. A nyomáscsökkentő szelep automatikusan 
visszaáll az eredeti helyzetébe, amikor a nyomás átmenetileg  
0,5 bar (7 psi) alá csökken. 
KARBANTARTÁS
A karbantartási ellenőrzést ajánlott évenként elvégezni. Kapcsolja 
be (I) a CO2-szabályzót, majd állítsa a nyomásmérő óra mutatóját  
0 és 1,5 bar (0 és 22 psi) közé. Ha a nyomásmérő óra mutatója nem 
ereszkedik 0 bar vagy 0 psi nyomásra vagy szabálytalanul mozog, 
vonja ki a használatból a CO2-szabályzót, és további információkért 
forduljon a forgalmazóhoz.
TISZTÍTÁS
A CO2-szabályzó dobozát és a gáztömlőt szappannal és vízzel 
áttörölve tisztíthatja meg. A CO2-szabályzó dobozát és a gáztömlőt 
alkotó anyagokat rövid ideig tartó kitettség esetén nem károsítják 
a műtőszobában használt fertőtlenítőszerek.
TÁROLÁS
Tárolási feltételek:

	 • �Szobán belüli környezeti hőmérséklet 13–35 °C, 0–95%-os 
relatív páratartalom.

	 • �Sérülésektől, laza törmelékektől, portól, fagytól és közvetlen 
napfénytől védve tárolandó.

ÁRTALMATLANÍTÁS
A RaplixaReg™ CO2-szabályzó nem tartalmaz elektromos 
alkatrészeket és veszélyes anyagokat. Az ártalmatlanítás előtt, a 
biológiailag veszélyes anyagok eltávolítása érdekében tisztítsa meg 
a CO2-szabályzót.

	 • �Ne dobja a CO2-szabályzót szelektálatlan közösségi 
hulladékgyűjtőbe.

	 • �Az ártalmatlanítás során a CO2-szabályzót használt 
egészségügyi hulladékként kell kezelni.

	 • �Az ártalmatlanításhoz használja a rendelkezésére álló 
begyűjtési és visszavételi rendszereket.

JÓTÁLLÁS
A termékek a szállítás dátumától számított két (2) évig anyag- és 
gyártási hibától mentesek lesznek. Ha a szállítás dátumától számított 
két (2) éven belül meghibásodik a termék, és a meghibásodásról 
értesítik a Micromedics vállalatot, a gyártó saját belátása szerint 
megjavítja, kicseréli a készüléket, vagy visszafizeti a Vevőnek 
a vételárat. A jótállás nem vonatkozik a NEM a gyártó hibájából 
bekövetkezett sérülésekre és hibákra.

RaplixaReg™ CO2 stillir	 IC
 Lesið eftirfarandi upplýsingar fyrir notkun:

TILÆTLUÐ NOTKUN
RaplixaReg™ CO2 stillirinn er ætlaður til notkunar með RaplixaSpray 
tækinu til að koma lífefnum fyrir á meðferðarsvæði með því að nota 
þjappað CO2 gas.
FRÁBENDINGAR
RaplixaReg™ PF-FC-009 CO2 stillirinn er ekki ætlaður til notkunar 
í æð eða við aðgerðir sem fela í sér innblástur í lokuð líkamshol.

VARNAÐARORÐ OG VARÚÐARREGLUR
Tengið aðeins við þjappað CO2 gas. Notið ekki með þjöppuðu lofti, 
súrefni, köfnunarefni eða öðrum eldfimum gösum.
Aðrennslisþrýstingurinn má ekki fara yfir 130 psi (9 bör).
Notkun þrýstigass getur tengst hugsanlegri hættu á gasblóðreki, 
vefjarofi eða innilokun á gasi undir þrýstingi, sem getur verið 
lífshættulegt. Tilvik loft- eða gasblóðreks hafa komið fram sem 
tengdust notkun annarra úðatækja á markaðinum sem úða 
fíbrínþéttiefnum við hærri þrýsting en mælt er fyrir um og nálægt 
yfirborði vefjarins. Gæta skal varúðar til að útiloka þessa áhættu, 
með því að hafa stjórn á hámarksþrýstingi (1,7 bar - 25 psi) og 
lágmarksfjarlægð (5 cm - 2 tommur). Gangið úr skugga um að 
notaður sé sá þrýstingur sem ráðlagður er í notkunarleiðbeiningunum 
fyrir RaplixaSpray. Látið oddinn ekki snerta blæðingarstaðinn og úðið 
ekki inn í blóðrás. Við notkun þrýstingsúðatækja skal fylgjast með 
breytingum á blóðþrýstingi, púlsi, súrefnismettun og CO2 við lok 
útöndunar (e. end tidal CO2).
AUKAVERKANIR
Ekki er vitað um neinar aukaverkanir.
AÐRENNSLISSKILYRÐI FYRIR DISS CO2
Athugið: RaplixaReg™ CO2 stillirinn kemur með staðalbúnaði sem 
samanstendur af ISO 5359-samhæfðri slöngu (grárri) og DISS (kven, 
handhertu (e. Female Hand Tight)) CO2 slöngutengi. Þetta mun 
passa við DISS (karl) CO2 tengið á skurðstofunni.
Skurðstofur geta verið með mismunandi aðrennslistengi til að veita 
CO2 undir þrýstingi. Nauðsynlegt kann að vera fyrir notandann að 
nota viðeigandi millistykki til að tengja CO2 stilli og CO2 slöngu við 
aðrennslistengi á skurðstofum.
RaplixaReg™ CO2 stillirinn nær hámarksárangri með 7 bara 
(100 psi) gasinntaksþrýstingi. Hámarks gasaðrennslisþrýstingur má 
ekki fara yfir 9 bör (130 psi). 
NOTKUNARLEIÐBEININGAR
Athugið: Leyfið CO2 stillinum að aðlagast stofuhita ef þörf krefur.

	 Skilyrði: Hitastig innandyra +13°C til +35°C, 0% til 60% rakastig 
(RH).

	 Fylgið eftirfarandi skrefum:
1 	 Tengið DISS CO2 slönguna á RaplixaReg™ CO2 stillinum 

við CO2 aðrennslið (DISS CO2) á skurðstofunni. (Ekki sýnt.)
2 	 Stillið gasþrýstinginn á CO2 stillinum.

	 2A  Takið (    ) þrýstingsstillihnappinn úr lás með því að toga 
hann upp frá yfirborði stillikassans.

	 2B  Snúið hnappinum að ákjósanlegu þrýstingsstillingunni 
1,5 bar (22 psi).

	 2C  Læsið (     )  hnappinum með því að þrýsta honum í átt 
að yfirborði stillikassans þar til hann læsist með smelli.

3 	 Tengið ProFibrix tækið við stillinn.
4 	 Skrúfið frá CO2 flæðinu á ProFibrix tækinu með því að 

snúa rofa CO2 stillisins í „Á” (I) stöðu.
5 	 Snúið rofa CO2 stillisins í „AF” (O) stöðu til að stöðva 

gasflæðið. (Ekki sýnt.)
	 Ef þrýstingur RaplixaReg™ CO2 stillisins er stilltur hærra 

en á 1,7 bar (25 psi) getur það valdið því að virkjun öryggislokans 
hefst. Öryggislokinn endurstillir sig sjálfkrafa þegar þrýstingurinn 
er tímabundið lækkaður undir 0,5 bar (7 psi). 
VIÐHALD
Mælt er með árlegri viðhaldsskoðun. Meðan kveikt er á CO2 stillinum 
(I) skal stilla þrýstinginn eins og fram kemur á mælikvarðanum á milli 
0 psi/0 bar og 22 psi/1,5 bar. Ef mælikvarðinn færist ekki niður að  
0 psi/0 bar eða er óstöðugur skal taka CO2 stillinn úr notkun og hafa 
samband við söluaðilann til að fá nánari leiðbeiningar.
ÞRIF
Þrífa má kassa CO2 stillisins og gasslönguna með því að strjúka 
af þeim með vatni og sápu. Efnin sem notuð eru í CO2 stillinn og 
gasslönguna verða ekki fyrir áhrifum af skammvinnri útsetningu fyrir 
þeim sótthreinsiefnum sem notuð eru á skurðstofunni.
GEYMSLA
Skilyrði fyrir geymslu:

	 • �Hitastig innandyra +13°C til +35°C, 0% til 95% samfellt rakastig 
(RH).

	 • �Verjið gegn skemmdum, lausu efni, ryki, frosti og beinu sólarljósi.
FÖRGUN
RaplixaReg™ CO2 stillirinn inniheldur enga rafmagnsíhluti eða 
hættuleg efni. Þrífið CO2 stillinn til að fjarlægja hugsanlega mengun 
af völdum lífssýna fyrir förgun.

	 • �Ekki má farga CO2 stillinum sem óflokkuðum úrgangi frá 
sveitarfélögum.

	 • �Flokkið CO2 stillinn sem notaðan sóttnæman úrgang.
	 • �Notið þau flokkunar- og skilakerfi sem í boði eru.

ÁBYRGÐ
Vörur verða lausar við galla í efni og handverki á tveggja (2) ára 
tímabili frá sendingardegi. Ef um galla í vöru er að ræða og gallinn er 
tilkynntur Micromedics innan tveggja (2) ára frá sendingardegi mun 
framleiðandinn, að eigin hentugleika, lagfæra eða skipta um gölluðu 
vöruna eða endurgreiða kaupandanum kaupverðið. Ábyrgðin á ekki 
við um skemmdir eða galla sem EKKI er af völdum framleiðanda.

RaplixaReg™ CO2 regulators	 LV
 Pirms lietošanas izlasiet sekojošo informāciju:

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
RaplixaReg™ CO2 regulators ir paredzēts lietošanai ar RaplixaSpray 
ierīci bioloģisko materiālu uzklāšanai uz ārstējamās vietas, 
izmantojot saspiestu CO2 gāzi.
KONTRINDIKĀCIJAS
RaplixaReg™ PF-FC-009 CO2 regulators ir kontrindicēts 
intravaskulārai lietošanai un procedūrām, kurās zāles tiek iepūstas 
noslēgtos ķermeņa dobumos.
BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Pievienot tikai saspiestai CO2 gāzei. Nelietojiet ar saspiestu gaisu, 
skābekli, slāpekli vai kādu citu, uzliesmojošu gāzi.
Gāzes padeves spiediens nedrīkst pārsniegt 9 bārus (130 psi).
Jebkura saspiestas gāzes lietošana var būt saistīta ar palielinātu 
gāzes embolijas, audu plīsuma vai gāzes nosprostojuma un 
sekojošas kompresijas risku, kas var apdraudēt dzīvību. Ir notikuši 
gaisa vai gāzes embolijas gadījumi, kas ir bijuši saistīti ar citu tirgū 
pieejamo smidzināšanas ierīču lietošanu, ievadot fibrīna blīvētājus 
spiedienā, kas ir augstāks par rekomendēto, un ļoti tuvu audu virsmai. 
Ievērojiet piesardzību, lai izslēgtu šos riskus, kontrolējot maksimālo 
spiedienu (1,7 bāri - 25 psi) un minimālo attālumu (5 cm - 2 collas). 
Vienmēr lietojiet tādu spiedienu, kāds norādīts RaplixaSpray 
lietošanas instrukcijā. Neļaujiet galam pieskarties asiņošanas vietai 
un nesmidziniet cirkulācijas kanālos. Lietojot smidzināšanas ierīces 
zem spiediena, ir jāmonitorē asinsspiediens, sirdsdarbības ātrums, 
skābekļa piesātinājums un izelpas beigu CO2 izmaiņas.
NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS
Nav zināmu nevēlamu blakusparādību. 
DISS CO2 PADEVES PRASĪBAS
Piezīme: RaplixaReg™ gaisa regulatoru piegādā standarta 
aprīkojumā ar ISO 5359 saderīgu caurulīti (pelēku) un DISS 
(sievišķo, ar roku pieskrūvējamo) CO2 caurulītes uzgali. Tas būs 
saderīgs savienojumam ar DISS (vīrišķo) CO2 uzgali operāciju zālē.
Operāciju zālēm var būt dažādi saspiestās CO2 gāzes padeves 
uzgaļi. Lietotājam var būt nepieciešams nodrošināt attiecīgo adapteri, 
lai pievienotu CO2 regulatora CO2 caurulītes komplektu operāciju 
zāles padeves uzgalim.
Padeves spiediens 7 bāri (100 psi) nodrošina optimālu RaplixaReg™ 
CO2 regulatora veiktspēju. Maksimālais gāzes padeves spiediens 
nedrīkst pārsniegt 9 bārus (130 psi).
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Piezīme: Ļaujiet CO2 regulatoram sasniegt istabas temperatūru, 
ja nepieciešams.

	 Ekspluatācijas apstākļi: Apkārtējās vides temperatūra: no +13°C 
līdz +35°C, relatīvais mitrums no 0% līdz 60%.

COPY



	 Veiciet šādas darbības:
1 	 Pievienojiet RaplixaReg™ CO2 regulatora DISS CO2 caurulīti 

operāciju zāles CO2 padevei (DISS CO2). (Nav parādīts.)
2 	 Iestatiet CO2 regulatora gāzes spiedienu.

	 2A  Atbloķējiet (    ) spiediena regulēšanas kloķi, paceļot to 
no regulatora kārbas virsmas.

	 2B  Kloķis ir jāgriež uz optimālo spiediena iestatījumu  
1,5 bāri (22 psi).

	 2C  Bloķējiet (     )  kloķi, pavirzot to uz regulatora kārbas 
virsmas pusi, līdz tas noslēdzas ar klikšķi.

3 	 Pievienojiet ProFibrix ierīci pie regulatora.
4 	 Uzsāciet CO2 plūsmu uz ProFibrix ierīci, pagriežot CO2 

regulatora slēdzi pozīcijā “IESLĒGTS” (I).
5 	 Lai apturētu gāzes plūsmu, pagrieziet CO2 regulatora 

slēdzi pozīcijā “IZSLĒGTS” ( O ). (Nav parādīts.)
	 Ja RaplixaReg™ CO2 regulatora spiediens ir iestatīts 

augstāks par 1,7 bāriem (25 psi), tas var aktivizēt drošības vārstu. 
Drošības vārsts automātiski atiestatīsies, kad spiediens būs īslaicīgi 
samazināts zem 0,5 bāriem (7 psi).
APKOPE
Reizi gadā ir ieteicams veikts apkopes pārbaudi. Ar ieslēgtu CO2 
regulatoru pozīcijā (I) regulējiet indikatorā norādīto spiedienu starp 
0 bāri/0 psi un 1,5 bāri/22 psi. Ja indikators nevirzās lejup uz  
0 bāriem/0 psi vai pārvietojas nevienmērīgi, pārtrauciet CO2 
regulatora lietošanu un sazinieties ar piegādātāju, lai saņemtu 
turpmākos norādījumus.
TĪRĪŠANA
CO2 regulatora kārbu un gāzes padeves caurulīti var tīrīt ar ziepēm 
un ūdeni. Materiālus, kas izmantoti CO2 regulatora kārbas un gaisa 
padeves caurulītes konstrukcijā, neietekmē īslaicīga pakļaušana 
dezinfekcijas līdzekļiem, kurus izmanto operāciju zālē.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāšanas apstākļi:

	 • �Apkārtējās vides temperatūra: no +13°C līdz +35°C, relatīvais 
mitrums no 0% līdz 95%.

	 • �Sargāt no bojājumiem, gružiem, putekļiem, sala un tiešiem 
saules stariem.

LIKVIDĒŠANA
RaplixaReg™ CO2 regulatora konstrukcijā nav elektrisko sastāvdaļu 
vai bīstamu materiālu. Pirms likvidēšanas iztīriet CO2 regulatoru, lai 
novērstu iespējamu bioloģisko piesārņojumu.

	 • �Neizmetiet CO2 regulatoru nešķirotos sadzīves atkritumos.
	 • �Savāciet CO2 regulatoru kā lietotus medicīniskos atkritumus.
	 • �Izmantojiet jums pieejamās savākšanas un atpakaļnodošanas 

sistēmas.
GARANTIJA
Tiek garantēts, ka izstrādājumi būs brīvi no materiālu un ražošanas 
defektiem divus (2) gadus kopš piegādes datuma. Gadījumā, ja 
izstrādājums ir defektīvs un paziņojums par defektu tiks iesniegts 
Micromedics divu (2) gadu laikā kopš piegādes datuma, Ražotājs, 
pēc savas izvēles, veiks defektīvā izstrādājuma remontu, 
aizvietošanu vai atlīdzinās Pircējam samaksāto pirkuma cenu. 
Garantija neattiecas uz bojājumiem vai defektiem, kurus NAV 
izraisījis ražotājs.

„RaplixaReg™“ CO2 reguliatorius	 LT
 �Prieš naudodami perskaitykite toliau pateikiamą 
informaciją.

NUMATYTOJI PASKIRTIS
„RaplixaReg™“ CO2 reguliatorius skirtas naudoti su „RaplixaSpray“ 
purkštuvu, purškiant biologines medžiagas į gydomą vietą, naudojant 
suslėgtą CO2 dujas.

KONTRAINDIKACIJOS
„RaplixaReg™“ PF-FC-009 CO2 reguliatoriaus negalima naudoti 
purškiant vaistą į kraujagyslę arba atliekant procedūras, kurių metu 
vaistas įpučiamas į izoliuotą kūno ertmę.
ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
Prijunkite tik prie suslėgtų CO2 dujų.  Negalima naudoti su suslėgtu 
oru, deguonimi, azotu arba kitomis degiosiomis dujomis.
Tiekiamas slėgis negali viršyti 130 psi (9 barų).
Bet koks suslėgtų dujų naudojimas gali būti susijęs su galima dujų 
embolijos, audinio plyšimo arba dujų įstrigimo su suspaudimu rizika, 
tai gali būti pavojinga gyvybei Nustatyti oro arba dujų embolijos 
reiškiniai, kurie atsirado naudojant kitų gamintojų purkštuvus, 
kuriais fibrino klijai purškiami didesniu nei rekomenduojama slėgiu 
ir mažu atstumu iki audinio paviršiaus. Reikia imtis priemonių šiai 
rizikai pašalinti, kontroliuojant didžiausią slėgį (1,7 baro – 25 psi) 
ir mažiausią atstumą (5 cm – 2 coliai).  Būtinai naudokite slėgį, 
rekomenduojamą „RaplixaSpray“ naudojimo instrukcijoje. Nelieskite 
antgaliu kraujuojančios srities ir nepurkškite vaisto į kraujagysles. 
Naudojant slėginius purkštuvus, reikia stebėti kraujospūdžio, pulso, 
įsotinimo deguonimi ir CO2 kiekio iškvėptame ore pokyčius.
NEPAGEIDAUJAMOS REAKCIJOS
Žinomų nepageidaujamų reakcijų nėra.
REIKALAVIMAI DISS CO2 TIEKIMO LINIJAI
Pastaba: „RaplixaReg™“ CO2 reguliatorius standartiškai tiekiamas 
su įtaisyta ISO 5359 standartą atitinkančia žarna (pilka) bei DISS 
(gaubiančiąja, užveržiama ranka) CO2 tiekimo žarnos jungtimi. 
Ji tinka DISS (kištukinei) CO2 jungčiai operacinėje. Ji tinka DISS 
(kištukinei) CO2 jungčiai operacinėje.
Įvairiose operacinėse suslėgto CO2 tiekimo linijų jungtys gali skirtis. 
Naudotojui gali reikėti naudoti atitinkamą adapterį, kad prijungtų CO2 
reguliatoriaus CO2 tiekimo žarnos rinkinį prie operacinėje esančios 
tiekimo linijos jungties.
7 barų (100 psi) įeinantis dujų slėgis užtikrina optimalų „RaplixaReg™“ 
CO2 reguliatoriaus veikimą. Didžiausias dujų tiekimo slėgis neturi 
viršyti 9 barų (130 psi). 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Pastaba: jei reikia, palaukite, kol CO2 reguliatorius pasieks kambario 
temperatūrą. 

	 Sąlygos:  nuo +13 °C iki +35 °C patalpos aplinkos temperatūra, 
nuo 0 % iki 60 % santykinė drėgmė (SD). 

	 Reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.
1 	 Prijunkite DISS CO2 tiekimo žarną nuo „RaplixaReg™“ oro 

reguliatoriaus prie operacinėje esančios CO2 tiekimo linijos 
(DISS CO2). (Neparodyta).

2 	 Nustatykite CO2 reguliatoriuje dujų slėgį. 
	 2A  Atrakinkite (    ) slėgio reguliavimo mygtuką, pakeldami 

jį nuo reguliatoriaus dėžutės paviršiaus..
	 2B  Mygtuką reikia sukti, kol bus nustatyta optimalaus  

1,5 barų (22 psi) slėgio vertė.
	 2C  Užrakinkite (     )  mygtuką, stumdami jį link reguliatoriaus 

dėžutės paviršiaus, kol mygtukas spragtelėdamas 
užsifiksuos.

3 	 Prijunkite „ProFibrix“ prietaisą prie reguliatoriaus.
4 	 Pradėkite CO2 tiekimą į „ProFibrix“ prietaisą, pasukdami 

CO2 reguliatoriaus jungiklį į „ĮJUNGIMO“ (I) padėtį.
5 	 Pasukite CO2 reguliatoriaus jungiklį į „IŠJUNGIMO“ (O) 

padėtį, kad sustabdytumėte oro tiekimą. (Neparodyta).
	 Nustačius didesnį nei 1,7 baro (25 psi) „RaplixaReg™“ CO2 

reguliatoriaus slėgį, gali pradėti veikti viršslėgio vožtuvas. Viršslėgio 
vožtuvas automatiškai išsijungs, kai slėgis laikinai sumažės iki 
mažiau nei 0,5 baro (7 psi). 
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Rekomenduojama kasmet atlikti techninę patikrą.  Įjungę (I) CO2 
reguliatorių, pareguliuokite ant matuoklio rodomą slėgį, kad jis būtų 
0 psi/0 baro ir 22 psi/1,5 baro. Jei matuoklis nerodo 0 psi/0 barų arba 
nevienodai juda, CO2 reguliatoriaus nebeeksploatuokite ir kreipkitės  
į tiekėją dėl papildomų nurodymų.

VALYMAS
CO2 reguliatoriaus dėžutę ir dujų tiekimo žarną galima valyti 
vandeniu su muilu. CO2 reguliatoriaus dėžutės ir dujų tiekimo žarnos 
konstrukcijai naudojamų medžiagų trumpa operacinėje naudojamų 
dezinfekantų ekspozicija neveikia.
LAIKYMO SĄLYGOS
Laikymo sąlygos:

	 • �Nuo +13 °C iki +35 °C patalpos aplinkos temperatūra, nuo  
0 % iki 95% santykinė drėgmė (SD).

	 • �Saugokite nuo pažeidimo, palaidų nuosėdų, dulkių, šalčio ir 
tiesioginės saulės šviesos.

TVARKYMAS
„RaplixaReg™“ CO2 reguliatoriaus konstrukcijoje nėra elektrinių 
komponentų arba pavojingų medžiagų. Prieš tvarkydami, išvalykite 
CO2 reguliatorių, kad pašalintumėte bet kokią galimą biologiškai 
pavojingą taršą.

	 • �Negalima CO2 reguliatoriaus tvarkyti kaip nerūšiuojamų 
komunalinių atliekų. 

	 • �CO2 reguliatoriaus atliekas reikia rinkti kaip naudotas 
medicinines atliekas.

	 • �Naudokitės Jums pasiekiamomis atliekų surinkimo ir grąžinimo 
sistemomis.

GARANTIJA
Gaminiai bus be medžiagų ir pagaminimo kokybės trūkumų dvejų 
(2) metų laikotarpį nuo išsiuntimo datos.  Jei gaminys yra brokuotas 
ir apie broką pranešama „Micromedics“ per dvejus (2) metus nuo 
išsiuntimo datos, gamintojas savo nuožiūra pataisys šį brokuotą 
gaminį arba kompensuos pirkėjui gaminio įsigijimo kainą. Ši garantija 
netaikoma žalai arba brokui, kurią sąlygojo NE gamintojas.

Regolatur tas-CO2 RaplixaReg™	 ML
 Qabel ma tuża, aqra l-informazzjoni li ġejja:

UŻU INTENZJONAT
Ir-Regolatur tas-CO2 RaplixaReg™ hu intenzjonat għall-użu  
mat-tagħmir RaplixaSpray fl-applikazzjoni ta’ bijomaterjali lil sit ta’ 
kura bl-użu ta’ gass CO2 ikkompressat.
KONTRAINDIKAZZJONIJIET
Ir-Regolatur tas-CO2 RaplixaReg™ PF-FC-009 hu kontraindikat 
għal użu intravaskulari u għal proċeduri li jinvolvu l-insufflazzjoni ta’ 
kavità tal-ġisem ristretta.
TWISSIJIET U PREKAWZJONIJIET
Ikkonnettja biss ma’ gass CO2 ikkompressat. Tużax ma’ arja 
kkompressata, ossiġnu, nitrogen jew gassijiet oħrajn li jistgħu 
jieħdu n-nar.
Il-pressjoni tal-forniment m’għandhiex taqbeż 130 psi (9 bar).
Kwalunkwe applikazzjoni ta’ gass taħt pressjoni tista’ tiġi assoċjata 
ma’ riskju potenzjali ta’ emboliżmu tal-gass, ftuq tat-tessut jew li 
l-gass jinqabad ġewwa bil-kompressjoni, li jistgħu jkunu ta’ theddida 
għall-ħajja. Avvenimenti ta’ emboliżmu tal-arja jew tal-gass seħħew, 
u kienu relatati mal-użu ta’ tagħmir ieħor kummerċjali tal-ispray li 
jagħti siġillanti tal-fibrin fi pressjonijiet ogħla minn dawk rakkomandati 
u fil-viċinanza tal-wiċċ tat-tessut. Għandu jkun hemm kawtela biex 
dawn ir-riskji jiġu esklużi, permezz tal-kontroll tal-pressjoni massima 
(1.7 bar - 25 psi) u d-distanza minima (5 ċm - 2 pulzieri). Aċċerta 
ruħek li tuża l-pressjoni rakkomandata fl-Istruzzjonijiet għall-Użu 
tar-RaplixaSpray. Tmissx it-tarf ma’ sit fejn ikun hemm ħruġ ta’ demm 
u tisprejjax ġo passaġġi ċirkolatorji. Meta tuża tagħmir ta’ spray 
ippressurizat, tibdil fil-pressjoni tad-demm, polz, saturazzjonijiet  
tal-ossiġnu, u end tidal CO2, għandhom jiġu mmonitorjati.
REAZZJONIJIET AVVERSI
M’hemm l-ebda reazzjonijiet avversi magħrufa. 
REKWIŻITI TAL-PROVVISTA TA’ DISS CO2
Nota: Ir-Regolatur tas-CO2 RaplixaReg™ jiġi mgħammar b’mod 
standard b’ISO 5359-compliant hose (griż) u DISS (Female Hand 

Tight) CO2 hose fitting. Dan se jkun jaqbel ma’ DISS (Male) CO2 
fitting fis-Sala Operatorja.
Is-Swali Operatorji jistgħu jvarjaw fis-supply fittings biex jipprovdu 
CO2 ippressurizzat. Jista’ jkun meħtieġ li l-utent jipprovdi l-adapter 
adattat biex jikkonnettja l-hose assembly tas-CO2 tar-Regolatur  
tas-CO2 mal-fitting tas-sala operatorja.
Pressjoni tal-input tal-gass ta’ 7 bar (100 psi) tipprovdi l-aħjar 
prestazzjoni għar-Regolatur tas-CO2 RaplixaReg™. Il-pressjoni 
massima tal-provvista tal-gass m’għandhiex taqbeż 9 bar (130 psi).
ISTRUZZJONIJIET TAL-OPERAT
Nota: Ħalli r-Regolatur tas-CO2 jaġġusta għat-temperatura 
ambjentali jekk ikun meħtieġ.

	 Kundizzjonijiet: Temperatura ambjentali fuq ġewwa +13°C sa 
+35°C, 0% sa 60% (RH).

	 Il-passi li ġejjin għandhom jittieħdu:
1 	 Waħħal id-DISS CO2 hose minn mar-Regolatur tas-CO2 

RaplixaReg™ mal-provvista tas-CO2 tas-Sala Operatorja  
(DISS CO2). (Mhux muri.)

2 	 Issettja l-pressjoni tal-gass fuq ir-Regolatur tas-CO2.
	 2A  Iftaħ (    ) in-knob tal-aġġustament tal-pressjoni billi 

ttellagħha ‘l fuq mill-wiċċ tal-kaxxa tar-regolatur.
	 2B  In-knob għandha tiddawwar għas-setting tal-aħjar 

pressjoni ta’ 1.5 bar (22 psi).
	 2C  Sakkar (     )  in-knob billi timbuttaha lejn il-wiċċ tal-kaxxa 

tar-regolatur sakemm tissakkar u tikklikkja f’postha.
3 	 Waħħal it-tagħmir ProFibrix mar-regolatur.
4 	 Ibda l-fluss tas-CO2 lejn it-tagħmir ProFibrix billi ddawwar 

is-switch tar-Regolatur tas-CO2 fuq il-pożizzjoni “ON” (I).
5 	 Dawwar is-switch tar-Regolatur tas-CO2 fuq il-pożizzjoni 

“OFF” (O) biex twaqqaf il-fluss tal-gass. (Mhux muri.)
	 Pressjoni tar-Regolatur tas-CO2 RaplixaReg™ issettjata għal 

aktar minn 1.7 bar (25 psi) tista’ tikkawża l-attivazzjoni tas-safety 
relief valve. Is-safety relief valve se jirrisettja awtomatikament meta 
l-pressjoni titnaqqas temporanjament għal inqas minn 0.5 bar (7 psi). 
MANUTENZJONI
Fuq bażi annwali, hu rakkomandat li tiċċekkja t-tagħmir biex tara 
hemmx bżonn xi manutenzjoni. Bir-Regolatur tas-CO2 mixgħul (I), 
aġġusta l-pressjoni indikata fuq il-gauge bejn 0 psi/0 bar u 22 psi/ 
1.5 bar. Jekk il-gauge ma jindikax ‘l isfel sa 0 psi/0 bar jew jiċċaqlaq 
b’mod erratiku, neħħi r-Regolatur tas-CO2 mis-servizz u kkuntattja 
lill-fornitur għal istruzzjonijiet addizzjonali.
TINDIF
Il-kaxxa tar-Regolatur tas-CO2 u l-hose tal-provvista tal-gass jistgħu 
jitnaddfu billi timsaħhom bis-sapun u l-ilma. Il-materjali użati fil-
kostruzzjoni tal-kaxxa tar-Regolatur tas-CO2 u tal-hose tal-provvista 
tal-gass, ma jiġux affettwati minn espożizzjoni qasira għal diżinfettanti 
użati fis-sala operatorja.
ĦAŻNA
Kundizzjonijiet għall-ħażna:

	 • �Temperatura ambjentali fuq ġewwa +55° F (+13°C) sa  
+95°F (+35°C), 0% sa 95% umdità relattiva (RH) kontinwa.

	 • �Ipproteġi minn ħsara, materjal mhux miġbur, trab, ġlata u dawl 
tax-xemx dirett.

RIMI
Ir-Regolatur tas-CO2 RaplixaReg™ m’għandu l-ebda komponenti 
elettriċi jew materjali perikolużi fil-kostruzzjoni tiegħu. Naddaf 
ir-Regolatur tas-CO2 biex tneħħi kwalunkwe kontaminazzjoni 
bijoperikoluża potenzjali qabel ir-rimi.

	 • �Tarmix ir-Regolatur tas-CO2 bħala skart muniċipali mhux magħżul.
	 • Iġbor ir-Regolatur tas-CO2 bħala skart mediku użat.
	 • Uża sistemi ta’ ġbir u ritorn disponibbli għalik.

GARANZIJA
Il-prodotti se jkunu ħielsa minn difetti fil-materjal u manifattura għal 
perjodu ta’ sentejn mid-data ta’ meta jintbagħtu lix-xerrej. Fil-każ 
li prodott ikun difettuż, u avviż tad-difett jingħata lil Micromedics fi 
żmien sentejn mid-data ta’ meta jintbagħat lix-xerrej, il-Manifattur 

se, fid-diskrezzjoni tiegħu, isewwi jew jissostitwixxi l-prodott difettuż 
jew jagħti kreditu lix-Xerrej tal-prezz tax-xiri mħallas. Il-garanzija 
mhijiex applikabbli għal ħsara jew difett LI MA JKUNUX ikkawżati 
mill-manifattur.

Regulator ciśnienia CO2 RaplixaReg™	 PL
 Przed użyciem należy przeczytać następujące informacje:

PRZEZNACZENIE
Regulator CO2 ciśnienia RaplixaReg™ jest przeznaczony 
do stosowania z urządzeniem RaplixaSpray do nanoszenia 
biomateriałów na leczone miejsce przy pomocy sprężonego CO2.
PRZECIWWSKAZANIA
Niewskazane jest stosowanie regulatora ciśnienia CO2 RaplixaReg™ 
PF-FC-009 podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych oraz w 
procedurach wymagających pompowania powietrza do jamy ciała.
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Podłączać tylko do źródła sprężonego CO2. Nie używać ze 
sprężonym powietrzem, tlenem, azotem ani innymi łatwopalnymi 
gazami.
Ciśnienie wejściowe gazu nie może przekraczać 9 barów (130 psi).
Stosowanie sprężonego gazu może sie wiązać z potencjalnym 
ryzykiem wystąpienia zatoru powietrznego, pęknięcia tkanek lub 
uwięzienia gazu, co może zagrażać życiu pacjenta. Odnotowano 
przypadki wystąpienia zatoru powietrznego związane z użyciem 
urządzeń rozpylających do podawania fibrynowych środków 
uszczelniających innych producentów, stosowanych pod ciśnieniem 
wyższym niż zalecane oraz w bliskiej odległości od powierzchni 
tkanek. Aby wykluczyć to ryzyko, należy zachować ostrożność, 
kontrolując maksymalne ciśnienie (1,7 bara - 25 psi) i minimalną 
odległość (5 cm - 2 cale). Należy stosować ciśnienie zalecane w 
Instrukcji użytkowania RaplixaSpray. Nie należy dotykać końcówką 
krwawiącego miejsca ani rozpylać środka do naczyń krwionośnych. 
Podczas stosowania urządzeń do rozpylania pod ciśnieniem należy 
monitorować zmiany ciśnienia krwi, tętna, wysycenia krwi tlenem 
oraz końcowo-wydechowego stężenia CO2.
REKACJE NIEPOŻĄDANE
Nie stwierdzono reakcji niepożądanych. 
WYMOGI DOTYCZĄCE ZŁĄCZKI DISS PRZY PODŁĄCZANIU DO 
ŹRÓDŁA CO2
Uwaga: Regulator RaplixaReg™ CO2 jest standardowo wyposażony 
w przewód zgodny z wymaganiami ISO 5359 (szary) oraz gniazdo 
DISS do przewodu CO2 (do ręcznego dokręcania). Podłącza się ją 
do wtyku DISS w punkcie poboru CO2 na sali operacyjnej.
Różne sale operacyjne mogą być wyposażone w różne złączki 
w punkcie poboru sprężonego CO2. Może zajść konieczność 
zastosowania przez użytkownika odpowiedniego adaptera w celu 
podłączenia przewodu regulatora ciśnienia CO2 do złączki na 
sali operacyjnej.
Regulator ciśnienia CO2 RaplixaReg™ działa optymalnie przy 
ciśnieniu na wlocie gazu wynoszącym 7 barów (100 psi). Maksymalne 
ciśnienie na wlocie gazu nie może przekraczać 9 barów (130 psi).
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Uwaga: W razie potrzeby należy odczekać, aż regulator CO2 
osiągnie temperaturę pokojową.

	 Warunki otoczenia: Warunki w pomieszczeniu +13°C do +35°C, 
wilgotność względna 0% do 60%.

	 Należy wykonać następujące czynności:
1 	 Podłączyć złączkę DISS przewodu CO2 regulatora 

ciśnienia CO2 RaplixaReg™ do punktu poboru CO2 na sali 
operacyjnej (CO2 DISS). (Nie pokazano.)

2 	 Ustawić ciśnienie gazu na regulatorze ciśnienia CO2.
	 2A  Odblokować (    ) pokrętło regulacji ciśnienia poprzez 

odciągnięcie go od powierzchni korpusu regulatora.
	 2B  Pokrętło należy obrócić tak, aby wskazywało 

optymalne ciśnienie 1,5 bara (22 psi).
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	 2C  Zablokować (     )  pokrętło poprzez dociśnięcie go do 
korpusu regulatora tak aby słyszalne było kliknięcie.

3 	 Podłączyć urządzenie ProFibrix do regulatora.
4 	 Włączyć przepływ CO2 do urządzenia ProFibrix poprzez 

ustawienie przełącznika na regulatorze CO2 w pozycji 
„WŁ.” (I).

5 	 Aby zatrzymać przepływ gazu, ustawić przełącznik na 
regulatorze CO2 w pozycji „WYŁ.” ( O ). (Nie pokazano.)

	 Ustawienie ciśnienia na regulatorze CO2 RaplixaReg™ 
CO2 na wartość wyższą niż 1,7 bara (25 psi) może spowodować 
uruchomienie zaworu bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa 
zresetuje się automatycznie, gdy ciśnienie chwilowo spadnie do 
poziomu poniżej 0,5 bara (7 psi).
KONSERWACJA
Zaleca się wykonywać czynności konserwacyjne corocznie. 
Po włączeniu regulatora CO2, czyli ustawieniu pokrętła na (I), 
ustawić ciśnienie wskazywane przez miernik na wartość pomiędzy  
0 psi/0 barów i 22 psi/1,5 bara. Jeżeli miernik nie wskazuje  
0 psi/0 barów lub wykonuje chaotyczne ruchy, wycofać regulator 
ciśnienia CO2 z użytku i skontaktować się z dostawcą w celu 
uzyskania dalszych instrukcji.
CZYSZCZENIE
Korpus regulatora ciśnienia CO2 i przewód doprowadzający gaz 
można czyścić przecierając wodą i mydłem. Materiały, z których 
wykonany jest korpus regulatora ciśnienia CO2 oraz przewód 
doprowadzenia gazu mogą być poddane krótkotrwałemu  działaniu 
środków dezynfekcyjnych używanych na sali operacyjnej.
PRZECHOWYWANIE
Warunki przechowywania:

	 • �Warunki w pomieszczeniu +13°C (+55°F) do +35°C (+95°F), 
wilgotność względna 0% do 95% (ciągłe).

	 • �Chronić przed uszkodzeniem, osadzaniem się zanieczyszczeń, 
kurzem, mrozem i bezpośrednim światłem słonecznym.

USUWANIE
Regulator ciśnienia CO2 RaplixaReg™ nie zawiera elementów 
elektrycznych ani niebezpiecznych materiałów. Przed wyrzuceniem 
regulatora ciśnienia CO2 należy go wyczyścić w celu usunięcia 
potencjalnych zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie biologiczne.

	 • �Regulatora ciśnienia CO2 nie należy wyrzucać do 
niesortowanych odpadów miejskich.

	 • �Regulator ciśnienia CO2 należy traktować jako odpad 
medyczny.

	 • �Należy skorzystać z dostępnych systemów zbiórki i zwrotu 
zużytych produktów.

GWARANCJA
Produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez 
okres 2 (dwóch) lat od daty wysyłki. W przypadku stwierdzenia wady 
produktu i zgłoszenia jej do firmy Micromedics w ciągu 2 (dwóch) 
lat od daty wysyłki, producent, według swojego uznania, dokona 
naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub uzna Nabywcę kwotą 
ceny sprzedaży. Niniejsza gwarancja nie dotyczy uszkodzeń lub 
wad, które NIE zostały spowodowane przez producenta.

Regulator de CO2 RaplixaReg™	 RO
 Înainte de utilizare citiţi următoarele informaţii:

UTILIZARE
Regulatorul de CO2 RaplixaReg™ este destinat utilizării cu dispozitivul 
RaplixaSpray la aplicarea biomaterialelor pe locul tratamentului cu ajutorul 
CO2 gaz comprimat.
CONTRAINDICAŢII
Regulatorul de CO2 RaplixaReg™ PF-FC-009 este contraindicat pentru 
utilizare intravasculară și pentru proceduri implicând insuflarea într-o 
cavitate închisă a corpului.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII
A se conecta numai la gaz CO2 comprimat. Nu-l folosiți cu aer comprimat, 
oxigen, azot sau alte gaze inflamabile.
Presiunea de alimentare nu trebuie să depășească 130 psi (9 bari).
Orice aplicare de gaz presurizat poate fi asociată cu un risc potențial de 
embolie gazoasă, ruptură de țesut sau captare de gaz cu compresie, care 
pot pune viața în pericol. S-au produs evenimente de embolie gazoasă cu 
aer, asociate utilizării altor dispozitive de pulverizare comercializate pentru 
administrarea de adezivi tisulari de fibrină la presiuni mai mari decât cele 
recomandate și în imediata apropiere a suprafeței ţesutului. Pentru a exclude 
aceste riscuri, se va proceda cu atenție controlând presiunea maximă  
(1,7 bar - 25 psi) și distanța minimă (5 cm - 2 inci). Asigurați-vă că utilizați 
presiunea recomandată în instrucțiunile de utilizare a RaplixaSpray. Nu 
atingeți vârful de zona de sângerare și nu pulverizați în căile circulatorii. La 
utilizarea dispozitivelor de pulverizare sub presiune, trebuie monitorizate 
modificările tensiunii arteriale, pulsului, saturației cu oxigen, și CO2 la 
sfârșitul expirului.
REACȚII ADVERSE
Nu există reacții adverse cunoscute.
CERINŢELE ALIMENTĂRII CU CO2 DISS
Notă: Regulatorul de CO2 RaplixaReg™ este furnizat ca standard cu un furtun 
(gri) conform ISO 5359 și o armătură DISS (mamă, strânsă manual) de furtun 
de CO2. Aceasta va face pereche cu armătura (tată) de CO2 DISS din sala 
de operații.
Sălile de operații pot avea diferite armături pentru furnizarea CO2 sub 
presiune. Poate fi necesar ca utilizatorul să asigure adaptorul corespunzător 
pentru a conecta ansamblul furtunurilor de CO2 al regulatorului de CO2 la 
armătura din sala de operații.
Presiunea de intrare de 7 bar (100 psi) a gazului asigură performanța optimă 
pentru regulatorul de CO2 RaplixaReg™. Presiunea maximă de alimentare cu 
gaz nu trebuie să depășească 9 bar (130 psi).
INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE
Notă: Lăsați regulatorul de CO2 să ajungă la temperatura încăperii dacă 
este necesar.

	 Condiţii: Mediu ambiant interior 13 °C până la 35 °C, umiditate relativă 
de la 0 % până la 60 %.

	 Se vor efectua următorii pași:
1 	 Cuplați furtunul de CO2 DISS de la regulatorul de CO2 

RaplixaReg™ la sursa de alimentare cu CO2 (CO2 DISS) din sala 
de operații. (Nu apare în imagine.)

2 	 Setați presiunea gazului pe regulatorul de CO2.

	 2A  Deblocați (    ) butonul de reglare a presiunii ridicându-l de la 
suprafaţa cutiei regulatorului.

	 2B  Butonul trebuie rotit până la setarea de presiune optimă de  
1,5 bar (22 psi).

	 2C  Blocați (     )  butonul împingându-l spre suprafaţa cutiei 
regulatorului până se blochează cu un clic.

3 	 Cuplați dispozitivul ProFibrix de regulator.
4 	 Porniți fluxul de CO2 spre dispozitivul ProFibrix trecând 

întrerupătorul regulatorului de CO2 la poziția „PORNIT” (I).
5 	 Treceți întrerupătorul regulatorului de CO2 la poziția „OPRIT” (O) 

pentru a opri fluxul de gaz. (Nu apare în imagine.)

	 Setarea regulatorului de CO2 RaplixaReg™ la o presiune mai mare de 
1,7 bar (25 psi) poate declanșa activarea supapei de siguranţă. Supapa de 
siguranţă se va reseta automat când presiunea este redusă temporar la mai 
puţin de 0,5 bar (7 psi). 
ÎNTREŢINEREA
Se recomandă efectuarea anuală a unei verificări de întreţinere. Cu 
regulatorul de CO2 pornit (I), reglaţi presiunea indicată de manometru între 
0 psi/0 bar și 22 psi/1,5 bar. Dacă manometrul nu coboară până la 0 psi/0 bar 
sau se mişcă dezordonat, scoateți din funcțiune regulatorul de CO2 și luați 
legătura cu furnizorul pentru instrucţiuni suplimentare.
CURĂŢAREA
Cutia regulatorului de CO2 și furtunul de alimentare cu gaz pot fi curățate cu 
apă și săpun. Materialele utilizate la construcţia cutiei regulatorului de CO2 
și furtunul de alimentare cu gaz nu sunt afectate de expunerea de scurtă 
durată la dezinfectanţii utilizați în sala de operații.

PĂSTRAREA
Condiții de păstrare:
	 • �Mediu ambiant interior 13 °C până la 35 °C, umiditate relativă constantă  

de la 0 % până la 95 %.

	 • �Protejați produsul față de deteriorare, reziduuri desprinse, praf, îngheț și 
lumina directă a soarelui.

TRECEREA LA DEȘEURI
Regulatorul de CO2 RaplixaReg™ nu are componente electrice sau materiale 
periculoase în construcția sa. Curăţați regulatorul de CO2 pentru a evita 
pericolul contaminării biologice.
	 • �Nu aruncați regulatorul de CO2 la deşeurile menajere nesortate.

	 • �Colectaţi regulatorul de CO2 ca deşeu medical uzat.

	 • �Utilizați sistemele de colectare și returnare care vă sunt disponibile.

GARANŢIA
Produsele vor fi lipsite de defecțiuni materiale şi de fabricaţie timp de doi (2) 
ani de la data livrării. În cazul în care un produs este defect și Micromedics 
este notificată cu privire la acest defect în termen de doi (2) ani de la data 
livrării, fabricantul, la alegerea sa, va repara sau înlocui produsul defect, sau 
va restitui cumpărătorului preţul de achiziţie plătit. Garanția nu se aplică 
pentru daunele sau defecțiunile care NU sunt cauzate de producător.

Regulátor CO2 RaplixaReg™	 SK
 Pred použitím si prečítajte tieto informácie:

ÚČEL POUŽITIA
Regulátor CO2 RaplixaReg™ je určený na použitie s pomôckou 
RaplixaSpray pri aplikácii biomateriálov na ošetrované miesto 
použitím stlačeného plynu CO2.
KONTRAINDIKÁCIE
Regulátor CO2 RaplixaReg™ PF-FC-009 je kontraindikovaný 
na intravaskulárne použitie a na zákroky vyžadujúce insufláciu 
stiesnenej telovej dutiny.
VAROVANIA A OPATRENIA
Pripojte len k stlačenému plynu CO2. Nepoužívajte so stlačeným 
vzduchom, s kyslíkom, dusíkom ani inými horľavými plynmi.
Prívodný tlak nesmie prekročiť 9 barov.
Akákoľvek aplikácia stlačeného plynu sa môže spájať s potenciálnym 
rizikom plynovej embólie, pretrhnutia tkaniva alebo zachytenia plynu 
s jeho stlačením, čo môže byť život ohrozujúce. Vyskytli sa prípady 
vzduchovej alebo plynovej embólie, ktoré súviseli s použitím iných 
predávaných sprejových pomôcok aplikujúcich fibrínové lepidlá pod 
vyšším ako odporúčaným tlakom a v tesnej blízkosti povrchu tkaniva. 
Na vylúčenie týchto rizík je nevyhnutná opatrnosť – regulovaním 
maximálneho tlaku (1,7 baru) a dodržiavaním minimálnej vzdialenosti 
(5 cm). Je nevyhnutné používať tlak odporúčaný v návode na 
použitie pomôcky RaplixaSpray. Nedotknite sa špičkou krvácajúceho 
miesta a nesprejujte do obehového systému. Pri použití tlakových 
sprejových pomôcok je potrebné sledovať zmeny krvného tlaku, 
pulzu, kyslíkovej saturácie a CO2 na konci výdychu.
NEŽIADUCE REAKCIE
Nie sú známe žiadne nežiaduce reakcie. 
POŽIADAVKY NA PRÍVOD CO2 DISS
Poznámka: Regulátor CO2 RaplixaReg™ je štandardne vybavený 
hadičkou, ktorá spĺňa normu ISO 5359 (sivou) a spojkou DISS 
(s vnútorným závitom, na ručné utiahnutie) na hadičku na CO2. 
Táto spojka sa spojí so spojkou DISS (s vonkajším závitom) na CO2 
v operačnej sále.
V spojkách na poskytovanie stlačeného CO2 môžu medzi 
operačnými sálami existovať rozdiely. Je možné, že používateľ 
bude musieť poskytnúť vhodný adaptér, aby mohol pripojiť zostavu 
hadičky na CO2 do regulátora CO2 k spojke v operačnej sále.
Vstupný tlak plynu 7 barov zaisťuje pre regulátor CO2 RaplixaReg™ 
optimálny výkon. Maximálny tlak plynu nesmie prekročiť 9 barov.
NÁVOD NA OBSLUHU
Poznámka: V prípade potreby nechajte regulátor CO2 prispôsobiť 
izbovej teplote.

	 Podmienky okolitého prostredia: interiérová teplota: +13 °C až 
+35 °C, relatívna vlhkosť: 0 % až 60 %.

	 Postupujte podľa týchto krokov:
1 	 Pripojte hadičku na CO2 DISS z regulátora CO2 

RaplixaReg™ k prívodu CO2 v operačnej sále  
(CO2 DISS). (Nie je znázornené.)

2 	 Na regulátore CO2 nastavte tlak plynu.
	 2A  Odistite (    ) otočný ovládač na nastavenie tlaku tak,  

že ho zdvihnete od povrchu skrinky regulátora.
	 2B  Otočný ovládač sa má otočením nastaviť na optimálny 

tlak 1,5 baru.
	 2C  Zaistite (     )  otočný ovládač tak, že ho potlačíte 

smerom k povrchu skrinky regulátora, kým nezacvakne.
3 	 Pripojte pomôcku ProFibrix k regulátoru.
4 	 Spustite prúdenie CO2 do pomôcky ProFibrix zapnutím 

spínača regulátora CO2 (otočením do polohy „I“).
5 	 Vypnutím spínača regulátora CO2 (otočením do polohy 

„O“) zastavte prúdenie vzduchu. (Nie je znázornené.)
	 Tlak na regulátore CO2 RaplixaReg™ nastavený na viac ako 

1,7 baru môže spustiť bezpečnostný poistný ventil. Keď tlak dočasne 
klesne na menej ako 0,5 baru, poistný ventil sa automaticky vynuluje. 
ÚDRŽBA
Raz do roka sa odporúča vykonať kontrolu údržby. Po zapnutí 
regulátora CO2 (poloha „I“) podľa manometra nastavte tlak medzi  
0 a 1,5 baru. Ak ručička na manometri neukazuje na 0 barov alebo 
sa pohybuje nepravidelne, regulátor CO2 vyraďte z prevádzky, 
obráťte sa na dodávateľa a požiadajte ho o ďalšie pokyny.
ČISTENIE
Skrinku regulátora CO2 a hadičku na prívod plynu môžete čistiť 
mydlom a vodou. Materiály použité pri konštrukcii skrinky regulátora 
CO2 a hadičky na prívod plynu nie sú ovplyvnené krátkou expozíciou 
dezinfekčným prostriedkom používaným v operačnej sále.
SKLADOVANIE
Podmienky pre skladovanie:

	 • �interiérová teplota: +13 °C až +35 °C, relatívna vlhkosť: 0 % až 
95 %, kontinuálne.

	 • �Chráňte pred poškodením, voľnými nečistotami, prachom, 
mrazom a priamym slnečným žiarením.

LIKVIDÁCIA
Regulátor CO2 RaplixaReg™ nemá vo svojej konštrukcii žiadne 
elektrické komponenty ani nebezpečné materiály. Pred likvidáciou 
očistite regulátor CO2 od prípadných možných nebezpečných 
biologických nečistôt.

	 • �Regulátor CO2 nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad.
	 • Regulátor CO2 sa zbiera ako použitý zdravotnícky odpad.
	 • �Využite systémy zberu a vrátenia odpadu, ktoré máte k dispozícii.

ZÁRUKA
Výrobky budú bez chýb materiálu a spracovania po dobu 2 (slovom 
dvoch) rokov od dátumu zásielky. V prípade, že výrobok je chybný 
a chyba sa spoločnosti Micromedics oznámi do 2 (slovom dvoch) 
rokov od dátumu zásielky, výrobca podľa vlastného uváženia opraví 
alebo vymení chybný výrobok, alebo pripíše na účet kupujúceho 
kúpnu cenu, ktorú zaplatil. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie ani 
poruchy, ktoré NEBOLI spôsobené výrobcom.

Regulator CO2 RaplixaReg™	 SL
 Pred uporabo preberite naslednje informacije:

NAMEN UPORABE
Regulator CO2 RaplixaReg™ je namenjen za uporabo s pršilno 
napravo RaplixaSpray za nanos biološkega materiala na mesto 
zdravljenja s pomočjo stisnjenega CO2.

KONTRAINDIKACIJE
Regulator CO2 RaplixaReg™ PF-FC-009 je kontraindiciran za 
intravaskularno uporabo in za postopke, pri katerih je treba telesno 
votlino brez izhoda napihniti.
OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI
Regulator priključite samo na stisnjen CO2.  Ne uporabljajte ga 
s stisnjenim zrakom, kisikom, dušikom ali drugimi vnetljivimi plini.
Dovodni tlak ne sme preseči 130 psi (9 bar).
Vsaka uporaba plina pod tlakom lahko predstavlja morebitno 
tveganje za plinsko embolijo, pretrganje tkiva ali ujetje plina s 
kompresijo, kar je lahko smrtno nevarno. Prišlo je do primerov zračne 
embolije, ki so bili povezani z uporabo drugih pršilnih naprav na trgu, 
ki dajejo fibrinska lepila pri višjih tlakih od priporočenih in zelo blizu 
površine tkiva. Tem tveganjem se lahko izognete s kontroliranjem 
največjega tlaka (1,7 bar - 25 psi) in najmanjše razdalje (5 cm -  
2 palca). Uporabljajte tlak, ki se priporoča v navodilih za uporabo 
pršilne naprave RaplixaSpray. Ne dotikajte se mesta krvavitve 
s konico in ne pršite v obtočne poti. Med uporabo pršilnih naprav 
pod tlakom morate spremljati spremembe krvnega tlaka, utripa, 
nasičenosti s kisikom in CO2 ob koncu izdiha.
NEŽELENE REAKCIJE
Niso znane. 
ZAHTEVE ZA DOBAVO CO2 DISS
Opomba: Regulator CO2 RaplixaReg™ je standardno opremljen s 
cevjo (siva), ki je skladna z ISO 5359, in cevnim priključkom DISS 
za CO2 (ženski; za ročno privijanje). Le-ta se spoji z (moškim) 
priključkom DISS za CO2 v operacijski sobi.
V operacijskih sobah so lahko različni priključki za dovod CO2 pod 
tlakom. Tako bo uporabnik morda moral priskrbeti ustrezen nastavek, 
da bo povezal sklop cevi za CO2 regulatorja CO2 z dovodnim 
priključkom v operacijski sobi.
7 bar (100 psi) je vstopni tlak plina, ki zagotavlja optimalno 
zmogljivost regulatorja CO2 RaplixaReg™. Največji dovodni tlak 
plina ne sme preseči 9 bar (130 psi). 
NAVODILA ZA UPORABO
Opomba: Po potrebi počakajte, da se regulator CO2 prilagodi na 
sobno temperaturo.

	 Pogoji: zrak v prostoru od +13 °C do +35 °C, od 0% do 60% 
relativne vlažnosti.

	 Ravnajte po naslednjih korakih:
1 	 Sklopite cev za CO2 DISS regulatorja CO2 RaplixaReg™ 

z dovodom CO2 v operacijski sobi (CO2 DISS).  
(Ni prikazano.)

2 	 Nastavite tlak plina na regulatorju CO2.
	 2A  Odklenite (    ) gumb za nastavitev tlaka tako, da ga 

dvignete s površine ohišja regulatorja.
	 2B  Obrnite gumb na nastavitev optimalnega tlaka, ki znaša 

1,5 bar (22 psi).
	 2C  Zaklenite (     )  gumb tako, da ga potisnete proti površini 

ohišja regulatorja, da se glasno zaskoči.
3 	 Na regulator priključite napravo ProFibrix.
4 	 Z obračanjem stikala regulatorja CO2 v položaj “ON” (I) 

sprostite pretok CO2 v napravo ProFibrix.
5 	 Za zaustavitev pretoka CO2 obrnite stikalo regulatorja CO2 

v položaj “OFF” ( O ). (Ni prikazano.)
	 V primeru, da je regulator CO2 RaplixaReg™ nastavljen na 

tlak, ki presega 1,7 bar (25 psi), se lahko sproži varnostno-izpustni 
ventil. Varnostno-izpustni ventil se samodejno ponastavi, ko se tlak 
začasno zmanjša na manj kot 0,5 bar (7 psi). 
VZDRŽEVANJE
Priporočljivo je, da enkrat letno opravite vzdrževalni pregled. Pri 
vklopljenem regulatorju CO2 (I) nastavite tlak, ki je prikazan na 
merilniku, med 0 psi/0 bar in 22 psi/1,5 bar. Če merilnik ne prikazuje 
vrednosti 0 psi/0 bar ali se premika nepredvidljivo, prenehajte 
uporabljati  regulator CO2 in se obrnite na zastopnika, ki vam bo dal 
nadaljnja navodila.
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ČIŠČENJE
Ohišje regulatorja CO2 in cev za dovod CO2 obrišite s 
krpo, namočeno v milnico. Materiali, iz katerih sta izdelana 
ohišje regulatorja CO2 in cev za dovod CO2, ob kratkotrajni 
izpostavljenosti niso občutljivi na dezinfekcijska sredstva, ki se 
uporabljajo v operacijski sobi.
SHRANJEVANJE
Pogoji za shranjevanje:

	 • �zrak v prostoru od +13 °C do +35 °C, od 0% do 95% stalne 
relativne vlažnosti.

	 • �Zaščitite regulator pred poškodbami, umazanijo, prahom, 
zmrzaljo in neposredno sončno svetlobo.

ODSTRANJEVANJE
Regulator CO2 RaplixaReg™ ne vsebuje električnih sestavnih delov 
in ni izdelan iz nevarnih materialov. Pred odstranitvijo regulator CO2 
očistite, da ne bo več predstavljal morebitne biološke nevarnosti.

	 • �Ne odstranite regulatorja CO2 kot nesortirani komunalni 
odpadek.

	 • �Regulator CO2 odstranite kot rabljen medicinski odpadek.
	 • �Uporabite sisteme zbiranja in odstranjevanja, ki so vam 

na voljo.
GARANCIJA
Izdelki bodo brez napak v materialu in izdelavi dve (2) leti od 
datuma odpreme. V primeru, da je izdelek okvarjen in družbo 
Micromedics o tem obvestite v dveh (2) letih od datuma odpreme, 
bo proizvajalec po lastni presoji popravil ali zamenjal okvarjen 
izdelek ali kupcu izdal dobropis za plačano kupnino. Garancija ne 
velja za poškodbe ali okvare, ki jih NI povzročil proizvajalec.

RaplixaReg™ CO2-regulator	 SV
 Läs igenom följande information före användning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
RaplixaReg™ CO2-regulator är avsedd att användas tillsammans 
med RaplixaSpray-enheten för applicering av biomaterial på en 
behandlingsplats med hjälp av trycksatt CO2.
KONTRAINDIKATIONER
RaplixaReg™ PF-FC-009 CO2-regulator är kontraindicerad för 
intravaskulär användning och för ingrepp som omfattar insufflation 
av en sluten kroppshåla.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Ska anslutas endast till trycksatt CO2-gas. Får ej användas med 
trycksatt luft, syrgas, kvävgas eller andra antändliga gaser.
Tillförseltrycket får inte överskrida 130 psi (9 bar).
All applicering av trycksatt gas medför risk för gasembolism, 
vävnadsruptur eller gasinneslutning med kompression, vilket 
kan vara livshotande. Luft- eller gasembolism har inträffat i 
samband med användning av sprejenheter av andra märken 
för administrering av fibrinlim, vid högre tryck än vad som 
rekommenderas och nära vävnadsytan. Dessa risker måste noga 
undvikas genom kontroll av maxtrycket (1,7 bar – 25 psi) och 
upprätthållande av ett minsta avstånd (5 cm – 2 tum). Var noga med 
att tillämpa de tryck som rekommenderas i bruksanvisningen till 
RaplixaSpray. Vidrör inte det blödande området med spetsen och 
spreja inte in i kärlbanan. Vid användning av trycksatta sprejenheter 
ska förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och endtidal CO2 
övervakas.
BIVERKNINGAR
Det finns inga kända biverkningar.
KRAV PÅ DISS-KOPPLING FÖR CO2-TILLFÖRSEL
Obs! RaplixaReg™ CO2-regulator levereras standardutrustad med 
en ISO 5359-förenlig slang (grå) och DISS (hona, handåtdragen) 
slangkoppling för CO2. Denna passar ihop med DISS (hane)  
CO2-koppling på operationssalen.

Operationssalar kan ha olika tillförselfattningar för tilförsel av 
trycksatt CO2.  Användaren kan behöva tillhandahålla en lämplig 
adapter för att kunna ansluta CO2-regulatorns CO2-slangenhet till 
tillförselfattningen på operationssalen.
Ett gasingångstryck på 7 bar (100 psi) ger optimal prestanda för 
RaplixaReg™ CO2-regulator. Maximalt gastillförseltryck får inte 
överskrida 9 bar (130 psi).
ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING
Obs! Låt CO2-regulatorn uppnå rumstemperatur om så behövs.

	 Förhållanden: Omgivningstemperatur inomhus 13–35 °C,  
0–60 % relativ luftfuktighet

	 Följande steg ska vidtas:
1 	 Anslut DISS-CO2-slangen från RaplixaReg™  

CO2-regulator till operationssalens CO2-tillförsel  
(DISS CO2). (Visas ej.)

2 	 Ställ in gastrycket på CO2-regulatorn.
	 2A  Lås upp (    ) tryckinställningsratten genom att lyfta den 

bort från regulatorboxens yta.
	 2B  Ratten ska vridas till den optimala tryckinställningen  

1,5 bar (22 psi).
	 2C  Lås (     )  ratten genom att trycka den mot 

regulatorboxens yta tills den låses fast med ett klick.
3 	 Anslut ProFibrix-enheten till regulatorn.
4 	 Starta CO2-flödet till ProFibrix-enheten genom att vrida 

CO2-regulatorbrytaren till läget ”PÅ” (I).
5 	 Vrid CO2-regulatorbrytaren till läget ”AV” (O) för att stoppa 

gasflödet. (Visas ej.)
	 Om trycket i en RaplixaReg™ CO2-regulator ställs in på ett 

högre värde än 1,7 bar (25 psi) kan säkerhetsventilen aktiveras. 
Säkerhetsventilen återställs automatiskt när trycket tillfälligt sänks 
till under 0,5 bar (7 psi). 
UNDERHÅLL
Det rekommenderas att utföra en underhållskontroll en gång årligen. 
Med CO2-regulatorn påslagen (I), ställ in trycket som visas på 
mätaren på mellan 0 psi/0 bar och 22 psi/1,5 bar. Om mätaren inte 
visar tryck ner till 0 psi/0 bar eller rör sig ryckigt ska CO2-regulatorn 
tas ur drift och leverantören kontaktas för fortsatta anvisningar.
RENGÖRING
CO2-regulatorboxen och gastillförselslangen kan rengöras genom 
avtorkning med tvål och vatten. Materialen som används vid 
framställningen av CO2-regulatorboxen och gastillförselslangen 
påverkas inte av kortvarig exponering för desinfektionsmedel som 
används på operationssalen.
FÖRVARING
Förvaringsförhållanden:

	 • �Omgivningstemperatur inomhus 13–35 °C, 0–95 % relativ 
luftfuktighet, kontinuerlig.

	 • �Skyddas från skador, löst skräp, damm, frost och direkt 
solsken.

BORTSKAFFNING
RaplixaReg™ CO2-regulator innehåller inga elektriska delar 
eller farliga material. Rengör CO2-regulatorn så att eventuell 
smittförande kontaminering avlägsnas före bortskaffning.

	 • �CO2-regulatorn får inte kastas bland osorterat kommunalt 
avfall.

	 • �CO2-regulatorn ska avfallshanteras såsom använt medicinskt 
avfall.

	 • �Använd de sophanterings- och återvinningssystem som finns 
tillgängliga.

GARANTI
Produkterna är fria från defekter i material och utförande under en 
period av två (2) år från och med avsändningsdatumet. I händelse 
av att en produkt är defekt och meddelande om defekten lämnas 
till Micromedics inom två (2) år efter avsändningsdatumet, kommer 
tillverkaren, efter eget gottfinnande, att reparera eller ersätta 
den defekta produkten eller återbetala det erlagda inköpspriset 

till köparen. Garantin gäller inte för skada eller defekt som INTE 
orsakats av tillverkaren.
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